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 چاپ دوم

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تنها سازماني است در ايران كه بر طبق قانون ميتواند استاندارد رسمي

فرآورده ها را تعيين و تدوين و اجراي آنها را با كسب موافقت شورايعالي استاندارد اجباري اعلام نمايد. وظايف و هدفهاي
موسسه عبارتست از:

(تعيين٬ تدوين و نشر استانداردهاي ملي – انجام تحقيقات بمنظور تدوين استاندارد بالا بردن كيفيت كالاهاي داخلي٬ كمك
به بهبود روشهاي توليد و افزايش كارائي صنايع در جهت خودكفائي كشور  ترويج استانداردهاي ملي – نظارت بر
اجراي استانداردهاي اجباري – كنترل كيفي كالاهاي صادراتي مشمول استانداردهاي اجباري و جلوگيري از صدور
كالاهاي نامرغوب بمنظور فراهم نمودن امكانات رقابت با كالاهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بين المللي كنترل

كيفي كالاهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري بمنظور حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان داخلي و جلوگيري
از ورود كالاهاي نامرغوب خارجي راهنمائي علمي و فني توليدكنندگان٬ توزيع كنندگان و مصرف كنندگان – مطالعه و
تحقيق درباره روشهاي توليد٬ نگهداري٬ بسته بندي و ترابري كالاهاي مختلف – ترويج سيستم متريك و كاليبراسيون
وسايل سنجش – آزمايش و تطبيق نمونه كالاها با استانداردهاي مربوط٬ اعلام مشخصات و اظهارنظر مقايسه اي و

صدور گواهينامه هاي لازم).
موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بين المللي استاندارد ميباشد و لذا در اجراي وظايف خود هم از آخرين پيشرفتهاي
علمي و فني و صنعتي جهان استفاده مينمايد و هم شرايط كلي و نيازمنديهاي خاص كشور را مورد توجه قرار ميدهد.

اجراي استانداردهاي ملي ايران بنفع تمام مردم و اقتصاد كشور است و باعث افزايش صادرات و فروش داخلي و تأمين
ايمني و بهداشت مصرف كنندگان و صرفه جوئي در وقت و هزينه ها و در نتيجه موجب افزايش درآمد ملي و رفاه

عمومي و كاهش قيمتها ميشود.
 

 
اعضاي كميسيون تدوين  استاندارد سيلندر هاي گاز طبي براي مصارف پزشكي نشانه گذاري براي تشخيص محتواي سيلندر

 
رئيس

عضو هيات مديره انجمن آنستزي  و مراقبتهاي ويژه ايران كارشناس بيهوشي نظام پزشكي و متخصص آنستزي منصوري  دكتر محمد
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پزشكي قانوني جعفر
 

اعضاء
دانشگاه علوم پزشكي ايران متخصص آنستزي آزمين  دكتر بهزاد

كارشناس وزارت  كار ليسانس مكانيك رسارضا
موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ليسانس فيزيك ظهور رحمتي لاله

 
دبير

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران فوق ليسانس تكنولوژي
هسته اي

اخوان هزاوه زهرا

فهرست مطالب
 

سيلندرهاي گاز طبي براي مصارف پزشكي نشانه گذاري براي تشخيص محتواي سيلندر
هدف و دامنه كاربرد

نشانه گذاري
نشانه گذاري رنگي

 
بسمه تعالي
پيشگفتار

استاندارد سيلندرهاي گاز براي مصارف پرشكي  نشانه گذاري براي تشخيص كه نخستين بار در سال  1345تهيه گرديد
براساس پيشنهادهاي رسيده  بررسي و تائيد كميسيون فني هوشبري براي اولين بار  مورد تجديد نظر  قرار گرفت و در
چهاردهمين  جلسه كميته ملي استاندارد مهندسي پزشكي  مورخ  73/8/15تصويب شد٬. اينك باستناد بند  1ماده  3قانون
اصلاحي قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه سال 1371 بعنوان استاندارد

رسمي ايران منتشر مي گردد.
براي حفظ همگامي و هماهنگي با پيشرفتهاي ملي و جهاني در  زمينه صنايع و علوم٬ استانداردهاي ايران در مواقع لزوم
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مورد تجديد نظر قرار خواهند گرفت و هر گونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استاندارد برسد در تجديد نظر
بعدي مورد  توجه واقع خواهد شد.

بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديد نظر آنها استفاده كرد.
در تهيه و تجديدنظر اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه حتي المقدور بين

اين استاندارد و استاندارد كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي  ايجاد شود.
لذا با بررسي  امكانات و مهارتهاي موجود و اجراي آزمايشهاي لازم اين استاندارد با استفاده از منابع زير تهيه گرديده

است:
1)ISO 32:1977
Gas cylinders for medical use Marking for identitication of content.

سيلندرهاي گاز طبي براي مصارف پزشكي نشانه گذاري براي تشخيص محتواي سيلندر
1 هدف و دامنه كاربرد

هدف ازتدوين اين استاندارد تعيين يك سيستم نشانه گذاري  و كد رنگي براي مشخص  كردن محتواي سيلندرهاي گاز كه
منحصرا براي مصارف طبي بكار مي روند٬ مي باشد.

2 نشانه گذاري
بر روي هر سيلندر گاز طبي بايد اطلاعات زير خوانا و قابل رويت نوشته يا حك شود:

1 نام گاز پر شده به زبان فارسي
2 فرمول شيميايي (به استثناي سيكلوپروپان)
3 نام مركز درماني يا موسسه عرضه كننده 1

اطلاعات فوق بايد با رنگ سفيد و در قسمت فوقاني  سيلندر و ترجيحا دور از قسمت استوانه اي بدنه نوشته شود. بر
روي سيلندر گاز اكسيژن بايد با رنگ سياه نوشته شود.

3   نشانه گذاري رنگي
هر سيلندر بايد داراي رنگي باشد كه گاز موجود در آن را طبق جدول شماره  1مشخص كند.

در مورد مخلوطهاي گاز٬ هر سيلندر بايد داراي رنگهاي مرتبط با  گازهاي تشكيل دهنده آن باشد.



4/25/2016 ISIRI 304

http://www.isiri.org/portal/files/std/304.htm 5/8

ياد آوري: در مورد سيلندرهاي مخلوط رنگها بايد بشكل نوارهاي موازي بعرض   cm 5بصورت مورب يا عمود بر
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سطح افقي سيلندر باشند.
رنگهاي شناسايي بايد در حد امكان از يك سو منطبق با جدول شماره  2و نمونه هاي داده شده در آن  و از سوي ديگر
مطابق با مختصات رنگ سنجي  و فاكتور درخشندگي  C.I.E(كميسيون بين المللي روشنايي) سيستم رنگ سنجي اين

جدول باشد.



4/25/2016 ISIRI 304

http://www.isiri.org/portal/files/std/304.htm 7/8

 
 
 

 

 
 1نظر باينكه ممكنست٬ موسساتي سيلندرهاي گاز طبي پر شده را در حالتهاي اضطراري در اختيار مراكز درماني قرار

دهند٬ جهت شناسايي اين موسسات بايد نام موسسه بر روي سيلندر درج شده باشد
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